
INTERIMSIMPLANTATSYSTEM
zweiteilig. flexibel. gut.



Medical Instinct® bietet mit dem BoneTrust® mini Implantat ein flexibles Konzept für die 
Interimsversorgung. In Zusammenarbeit mit der Privatzahnklinik Schloss Schellenstein 
in Olsberg wurde ein Design entwickelt, welches die Versorgung mit Prothetikkompo-
nenten mittels einer Verschraubung ermöglicht.

Das lediglich 2.3 mm bzw. 2.5 mm messende Implantat besteht aus Reintitan Grade 4 
und steht in drei Längen zur Verfügung. Das neue System überzeugt durch Standard-
komponenten für die Prothesenfixierung bis hin zu ästhetischen Brückenversorgungen.

BONETRUST® MINI | MINI PLUS 
INTERIMSIMPLANTATE

Implantatkörper aus
Reintitan Grade 4,

maschinierte Oberfläche

Zylindrische Form

Feines Gewinde

Erhältlich in 11.5 
und 13 mm Länge B
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Implantatkörper aus
Reintitan Grade 4,
tiefenstrukturierte 
Oberfläche

Erhältlich in 10
und 13 mm Länge

Zugschraube
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Konische Form
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Drehmomentratsche 
Artikel Nr.: 190-303050

Drehmomentratsche 
Artikel Nr.: 190-303050

ÜBERSICHT
INSTRUMENTE

Eindrehinstrument - 
BoneTrust® mini   
Artikel Nr.: 190-101240

ODER:

Schraubendreher 0.9 mm 
kurz: Artikel Nr.: 190-101209 
lang: Artikel Nr.: 190-101213

Adapter Ratsche 
Artikel Nr.: 190-202001

Eindrehinstrument kurz / 
Adapter Ratsche    
Artikel Nr.: 190-202001

Eindrehinstrument WS 
Artikel Nr.: 190-101250

Eindrehinstrument WS    
Artikel Nr.: 190-101250

Vorbohrer 1.3 mm 
Artikel Nr.: 191-001300

Spiralbohrer 2.0 mm 
Artikel Nr.: 193-002000

optional bei sehr 
hartem Knochen

1. IMPLANTATBOHRUNG

2.B. MANUELLE EINBRINGUNG 3. PROTHETISCHE VERSORGUNG

2.A. MASCHINELLE EINBRINGUNG

+

+

Winkelstück (Beispiel) 
Artikel Nr.: 192-102010
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CHIRURGISCHER LEITFADEN
BONETRUST® MINI | MINI PLUS

Entnehmen Sie das Implantat aus dem Gläschen, indem 
Sie die Kunststoffkappe vorsichtig herausziehen.

Öffnen des Implantatblisters an der oberen Ecke durch 
die unsterile Assistenz. Lassen Sie das sterile Implantat-
gläschen in die sterile Zone gleiten.

Setzen Sie das Implantat mit Hilfe der Kunststoffkappe in 
die Kavität ein und drehen Sie es leicht von Hand an.

11

33

22

44

Nach Präparation der Schleimhaut erfolgt die Kavitäten- 
präparation mit Hilfe des 1.3 mm Vorbohrers*. Optional 
kann bei sehr harten Knochenverhältnissen im UK ein 
2.0 mm Spiralbohrer zur Erweiterung genutzt werden.

INSTRUMENTE:
· Vorbohrer 1.3 mm Artikel Nr.: 191-001300 
· Spiralbohrer 2.0 mm Artikel Nr.: 193-002000

* Bohrer unterliegen einem Verschleiss und sollten regelmäßig ausgetauscht werden.
 Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung für Bohrer.
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Ziehen Sie die Kunststoffkappe ab und drehen Sie das 
Implantat manuell oder maschinell in die Endposition 
(Schritt 6 oder 7).

Für die maschinelle Einbringung stehen Ihnen folgende 
Instrumente zur Verfügung:

· Eindrehinstrument WS Artikel Nr.: 190-101250

Für die manuelle Einbringung stehen Ihnen folgende 
Instrumente zur Verfügung:

· Eindrehinstrument Artikel Nr.: 190-101240
· Drehmomentratsche Artikel Nr.: 190-303050

ODER ALTERNATIV:
· Eindrehinstrument WS Artikel Nr.: 190-101250
· Eindrehinstrument kurz / 
  Adapter Ratsche Artikel Nr.: 190-202001
· Drehmomentratsche Artikel Nr.: 190-303050

Bei der Implantatpositionierung ist darauf zu achten, dass 
das komplette Gewinde mit rauer Oberfläche von Kno-
chen bedeckt ist.
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88

5



PROTHETIK
BONETRUST® MINI | MINI PLUS

Eindrehinstrument kurz / 
Adapter Ratsche für 
Winkelstückeinsätze

Artikel Nr.: 190-202001   

0.9 mm Hex Schrauben- 
dreher (Winkelstück einsatz) 
kurz / lang   

kurz: Artikel Nr.: 190-101209 
lang: Artikel Nr.: 190-101213

BoneTrust® Mini  Laboranaloge

Artikel Nr.: 240-185023   

Es stehen zwei verschiedene Abdruckmöglichkeiten zur Verfü-
gung. Neben der Möglichkeit, die BoneTrust® mini Abutments 
mittels Abdruckkappe abzuformen, ist es außerdem möglich, die 
BoneTrust® mini Implantate auch direkt mittels Repositionskappe  
(rot) abzuformen.

BoneTrust® Mini  
Laboranaloge verschraubt

Artikel Nr.: 240-185123   

BoneTrust® Mini Tray

Artikel Nr.: 190-300240

Das Tray bietet maximalen Nutzen bei 
minimalen Abmessungen und bietet Platz 
für alle Instrumente inkl. der notwendigen 
Implantate, Aufbauten und Schrauben. Der 
ausgeklügelte Deckel sorgt dafür, dass im 
geschlossenen Zustand alles an seinem 
Platz bleibt. Durch die geringen Maße eignet 
es sich hervorragend als Beistelltray neben 
der normalen Chirurgiekassette.
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BONETRUST® MINI 
ABUTMENTS

Die Abutments stehen in 0° und 17.5° 
zur Verfügung und dienen zur Auf-
nahme zementierter, provisorischer 
Kronen und Brücken.

Im Lieferumfang sind die Halteschrau-
be und Abdruckkappe enthalten. Die 
Abdruckkappe kann ebenfalls als 
Polymerisationskappe verwendet 
werden.

BoneTrust® mini Abutment 0 ° 
Artikel Nr.: 240-162300 

BoneTrust® mini Abutment 17.5 ° 
Artikel Nr.: 240-162317

0 ° 17.5 °

Aufsetzen der geraden und angulierten Abutments und Festschrauben der Hal-
teschraube mit dem 0.9 mm Hex Schraubendreher (Winkelstückeinsatz). Dieser 
kann mit dem Adapter auch für die Drehmomentratsche verwendet werden.

1. Mittels der Abdruckkappe (auch separat erhältlich) erfolgt die Abformung. 
Diese kann aber auch als Polymerisationskappe verwendet werden.

2. Zur Modellherstellung steht das BoneTrust® mini Laboranalog zur Verfügung.

BONETRUST® MINI TRANSFER- 
ABDRUCKPFOSTEN KOMPLETT 

Mit dem Transfer-Abdruckpfosten 
besteht die Möglichkeit, das Implantat 
direkt abzuformen. Zur Modellherstel-
lung steht ein entsprechendes Labor- 
analog verschraubt zur Verfügung.

Artikel Nr.: 240-180123   

BONETRUST® MINI 
KUGELKOPFSCHRAUBE

Die Kugelkopfschraube wird mittels 
des 0.9 mm Hex Schraubendrehers 
mit 20 N/cm eingeschraubt und die 
O-Ring Matrize in eine vorhandene  
Prothese einpolymerisiert.

Artikel Nr.: 240-161230

BONETRUST® MINI 
KRONENBASIS

Die Kronenbasen stehen in 0° (ohne 
Rotationssicherung) und 16° (mit Rota- 
tionssicherung) zur Verfügung. Um 
einen Interimsersatz auf den BoneTrust® 
mini Implantaten zu verschrauben, kann 
die 0° Kronenbasis bei Bedarf gekürzt 
und dann direkt in die vorhandene Pro-
these einpolymerisiert werden. Die 16° 
abgewinkelte Kronenbasis hat ebenfalls 
einen längeren, kürzbaren Retentionsan-
teil und dient zur Aufnahme zementier-
ter, provisorischer Kronen und Brücken.

BoneTrust® mini Kronenbasis 0° 
Artikel Nr.: 240-165000

BoneTrust® mini Kronenbasis 16° 
Artikel Nr.: 240-165017
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Medical Instinct® Deutschland GmbH  
Graseweg 24 · 37120 Bovenden 
Telefon: 0 55 93.9 51 96 
Telefax: 0 55 93.9 51 95 
www.medical-instinct.de 
info@medical-instinct.de 
 

  für Medizinprodukte 

  0297 für Medizinprodukte

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen  
finden Sie unter www.medical-instinct.de

facebook.com/medicalinstinct

instagram.com/medical.instinct


